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Rapport identificatie van asbest in materialen. Betreft: Analyse asbestmineraal met behulp

van polarisatie-microscopie en dispersiekleuring volgens de methode ABL.02.

ID-label:

Datum verslag: 21/10/2026

Laboratorium werkend conform ISO17025

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer

Opdrachtgever

Naam

Straatnaam

Huisnummer

Busnummer

Postcode

Gemeente

Land

Onderstaande resultaten werden bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Datum monstername: 29/09/2026

Plaats monstername: Graaf Jansdijk 19 bus 0501, 8370 BLANKENBERGE, Belgium

Monstername door:

Laborant preparatie:

Laborant analyse:

Aantal monsters: 6

Monsternummer Barcode Monsternummer Detail plaats

monstername

Beschrijving monster Resultaat

ABL-34378 M01 Ms pleister wanden Gips + vezels NAF

ABL-34377 M02 Ms pleister plafond Gips + vezels NAF

ABL-34379 M03 Masti Tussen muur en

profiel buiten

Mastiek CHRYSOTIEL

ABL-34340 M04 Mastiek tussen glas en

profiel buiten

Mastiek NAF

ABL-34339 M05 Mastiek tussen glas en

profiel binnen

Mastiek NAF

ABL-34020 M06 Coating spoelbak

keuken

Coating NAF

Einde van de resultaten verkregen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de FOD WASO.

Bestaande asbestsoorten
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CHRYSOTIEL= witte asbest ANTHOPHYLLIET

AMOSIET= bruine asbest TREMOLIET

CROCIDOLIET= blauwe asbest ACTINOLIET

NAF = NO ASBESTOS FOUND (Indien geen asbest gevonden is bij deze analyse, wordt deze vermelding gegeven)

Bij de interpretatie van de bekomen resultaten dient men rekening te houden met de visuele en fysische beperkingen eigen aan de methode optische

microscopie en polarisatiemicroscopie + dispersiekleuring.

Ingeval het monster niet werd genomen door ABL Asbestlabo kunnen wij de oorsprong van het monster niet traceren, noch garanderen.

De aanduiding van de oorsprong/locatie van het materiaal, is deze zoals opgegeven door de klant/opdrachtgever.

De resultaten hebben alleen betrekking op de monsters vermeld in dit rapport.

OPMERKINGEN

N.v.t.

Indien bij een monster waarbij het bindmiddel bestaat uit kalk, gips, verf of lijm geen asbestvezels zijn teruggevonden (conclusie NAF), dan is het

resultaat bekomen na analyse onder de PLM van 2 preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in 2 verschillende RI vloeistoffen.

Bewaartijd van de ter analyse ontvangen monsters is 2 jaar.

Labo- en technisch verantwoordelijke

Dit rapport mede de intellectuele inhoud ervan is eigendom van ABL Asbestlabo en mag enkel in zijn geheel worden gereproduceerd. Het labo is

onpartijdig, alle info ivm analyses en de werking van het labo is vertrouwelijk. Het rapport wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden kenbaar

gemaakt, behoudens op vraag van enige gerechtelijke instantie of (toezichthoudende) overheid. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Privacyverklaring: Uw persoonsgegevens worden door ABL Asbestlabo verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg

van uw bestelling. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, volstaat het ons dit mee te delen op info@asbest-labo.com

 Geen inbreuken vastgesteld
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